| Pracownia Fizyczna
Fizyka dla Firm

OSCYLOSKOP

2021-04-20 | Pracownia Fizyczna, Fizyka dla Firm



2021-04-20

Schemat blokowy

tor odchylania pionowego

(kanat Y)

V wzmacniacz
wejscie (CH1)  regulowany

wyswietlacz

4
<-O }
badany sygnat

uktad wyzwalania (trigger)

tor odchylania poziomego
(podstawa czasu)

regulowany

generator wzmacniacz
podstawy czasu

TATAVA

\J

- \
/W o

Zrédto — instrukcja dla | PF

| Pracownia Fizyczna, Fizyka dla Firm



2021-04-20

Lampa oscyloskopowa jako wyswietlacz — juz rzadko uzywana
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Dawny oscyloskop w srodku

Prosze policzy¢ maksymalng predkosé¢ elektrondw w lampie, jesli
napiecie przyspieszajgce wynosi 1000 V.
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Dawny oscyloskop w srodku

zrédto elektronow lampa oscyloskopowa
(podgrzewana katoda) w ostonie magnetycznej

ekran z zielonym
luminoforem
(widok z przodu)

elektrody pomocnicze elektrody odchylajgce
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Dawny oscyloskop — jak jest zorientowany magnes?
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Dawny oscyloskop — jak jest zorientowany magnes?
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Dawny oscyloskop — sita Lorentza
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Podstawa czasu i trigger (wyzwalanie)
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Rola wyzwalania

a) Obraz stabilny ,,przypadkowo”
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Rola wyzwalania

| | | Obraz stabilny

Zrédto — instrukcja dla | PF

Tryby wyzwalania:

auto — przy wstepnych ustawieniach oraz przy prostych sygnatach
normal — tryb standardowy

single — tryb uzywany w niektdrych pomiarach

Istnieje tez funkcja wyzwalania zewnetrznego (Ext) oraz synchronizacji
do sieci zasilajacej (Line)
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Rola wyzwalania — bardziej skomplikowany sygnat

87

col2 Rb
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Wyzwalanie — albo ,,normal” z funkcjg ,holdoff”, albo wyzwalanie
zewnetrzne (tutaj — z lasera).
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Tryby pracy

* ACiDC coupling

* sonda oscyloskopowa

* filtry czestotliwosciowe

* matematyka

* automatyczne pomiary czestotliwosci, okresu, wspotczynnika
wypetnienia (duty cycle), czasu narastania i opadania, dtugosci
impulsu ,+” i ,,-"

Wspotczesne oscyloskopy — z ekranem dotykowym i systemem
operacyjnym
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